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    VH-IS- 37: کدسند
 00:ویرایش 

  1از  1: صفحه 

  خواندن ودرجه بندي شدت اگلوتیناسیون  :عنوان دستورالعمل

  11/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  1-11/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  12/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  ارتقاء سطح ایمنی بیماران :هدف

مسئول بانک خون و پرسنل آزمایشگاه   :دامنه کاربرد  
  :روش کار

ابتدا پرسنل ازمایشگاه لوله هاي اگلوتینه شده ازمایش را پس از سانتریفوژ کردن بادقت وارام تکان میدهند وهـر بـار بـاکج کـردن       .1
  مینمایند به طوري که توده گلبولی از انتها وجداره لوله جدا شودلوله این عمل راچند بار تکرار 

  پرسنل چگونگی جدا شدن گلبول ها رااز لوله وانشار انها راازتوده گلبولی مشاهده مینمایند  .2
 پرسنل بااستفاده از جدول زیر واکنش ها را درجه بندي وثبت مینمایند  .3

  
 تفسیرواکنش ودرجه بندي اگلو تیناسیون

اکروسکوپیمشاهده م  تفسیر 
4+ به صورت تکمه در ته لوله  

3+ چند اگلوتینه بزرگ  

2+ اگلوتینه متوسط با زمینه شفاف  

1+ اگلوتینه کوچک با زمینه کدر  

 1w اگلوتینه خیلی کوچک بازمیته کدر

 +W کمی اگلوتینه بازمینه کدر

no0 اگلوتیناسیون 

 mixedfield مخلوط اگلوتینه وغیر اگلو تینه

 H همولیزکامل

 PHهمولیزپارشیا ل همولیز خفیف

 
   

   طبق دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون: منابع 
  چراغ مطالعه  –سانتیرفیوژ : امکانات 

  مسئول بانک خون و پرسنل آزمایشگاه: کارکنان مرتبط 
  ابلاغ کننده  تایید کننده  تهیه کننده

  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  خانوادگینام و نام   سمت  نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان  دکتر ناصر مرتضی زاده  مسئول فنی بانک خون  دکتر فاطمھ امامی  مسئول بانک خون  سرور فاتحی
  

 


