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ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS-39: کدسند
 00:ویرایش 

  1از  1: صفحه 

  به روش لوله اي  RH D :عنوان دستورالعمل

  11/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  1-11/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  12/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  :هدف
  ارتقاء سطح ایمنی بیماران  
  جلوگیري از خطا و اشتباه 

پرسنل آزمایشگاه –مسئول بانک خون    :دامنه کاربرد  
  :روش کار

 .در لوله ازمایش ریخته و نشانه گذاري می کنند Dپرسنل ازمایشگاه یک قطره انتی  )1

 .در لوله دیگر ریخته و به عنوان کنترل می گذارند ) گروه منفی ( پرسنل یک قطره از کنترل منفی مناسب  )2

 .درصد گلبول قرمز اضافه و مخلوط می کنند  5تا  2پرسنل به هر لوله از سوسپانسیون  )3

 .سانتریفوژ می کنند  3000ثانیه با دور  در دقیه  30پرسنل لوله ها را به مدت  )4

 .له ها را تکان داده و براي واکنش بررسی می کنند پرسنل لو )5

مثبت است  و منفی شـدن واکـنش در هـر      RHاگلوتیناسیون در لوله تست و واکنش منفی در لوله کنترل بیانگر فنوتیپ : تفسیر  )6
  .منفی است  RHدو لوله بیانگر

  

   طبق دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون: منابع 
  سرم فیزیولوژي –آلبومین  - Dآنتی سرم  –چراغ مطالعه  –سانتیرفیوژ : امکانات 

  مسئول بانک خون و پرسنل آزمایشگاه: کارکنان مرتبط 
  ابلاغ کننده  تایید کننده  تهیه کننده

  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان  دکتر ناصر مرتضی زاده  مسئول فنی بانک خون  فاطمھ امامیدکتر   مسئول بانک خون  سرور فاتحی
  

 


