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     VH-IS-40: کدسند
 00:ویرایش 

  1از  1: صفحه 

     INDIRECT coombsجستجو آ نتی بادي هاي غیر منتظره  :عنوان دستورالعمل

  11/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  1-11/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  12/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  ارتقاء سطح ایمنی بیماران :هدف

مسئول بانک خون و پرسنل آزمایشگاه   :دامنه کاربرد  
 :روش کار
مثبت تهیـه شـده در ازمایشـگاه در محـیط سـرم        oدرصد گلبول قرمز  5تا  2پرسنل ازمایشگاه سرم بیمار را با سوسپانسیون  )1

درجـه   37مـدت نگکهـداري در   ) حجم سرم با یه حجم گلبول قرمز  2( درجه قرار می دهند  37فیزیولوژي مجاور کرده و در 

 .دقیقه می باشد  30تا  20

ثانیـه سـانتریفوژ کـرده و بـراي      30در دقیقـه بـراي    3000پرسنل ازمایشگاه لوله ازمایش را از انکوباتور بیرون اورده و بـا دور   )2

 واکنش اگلوتیناسیون و یا همولیز قرائت می کنند 

بار با سرم فیزیولوژي شست وشو داده و در مرحله اخر شستن لولـه را کـاملا    4تا  3پرسنل ازمایشگاه در صورت واکنش منفی  )3

 .ان را خارج می کنند  خالی کرده و با واژگون کرده لوله ازمایش بر روي یک پارچه تمیز اخرین قطره

قطره انتی هیومن گلوبولین اضافه کرده و لولـه را سـانتریفوژ    2یا  1پرسنل ازمایشگاه به توده گلبول قرمز باقیمانده در ته لوله  )4

  می کنند و مجددا براي واکنش اگلوتیناسیون قرائت می کنند 

  

   طبق دستورالعمل هاي سازمان انتقال خون: منابع 
  میکروسکوپ -سرم بیمار  -آنتی هیومن گلبولین - +Oگلبول قرمز  –چراغ مطالعه  –سانتیرفیوژ : امکانات 

  مسئول بانک خون و پرسنل آزمایشگاه: کارکنان مرتبط 
  ابلاغ کننده  تایید کننده  تهیه کننده

  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی

  رئیس بیمارستان  دکتر ناصر مرتضی زاده  مسئول فنی بانک خون  دکتر فاطمھ امامی  مسئول بانک خون  سرور فاتحی
  

 


