
  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  1: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:ابلاغ تاریخ آخرین 

  :هدف
 انجام صحیح ازمایشات  

  اموزش پرسنل 

پرسنل فنی ازمایشگاه   :دامنه کاربرد  
  :روش کار

    کشت نمونه ها در آزمایشگاه
    XLD  SS  THIO  شکلات  BLOOD EMB  نمونه
            +  +  ادرار

      -+/  +    +  +  مدفوع

          +    خون
روز 10-ساعت  24پس از 

و سه هفته ساب کالچر 
  .داده شود

مایع نخاع و سایر 
درجار +  +  +  مایعات

CO2         

ترشحات زخم ، 
درجار +  +  +  آبسه

CO2     
+ 

جهت تشخیص  
  میکروب  بی هوازي

  

 

   استفاده از تست اسپور جهت کنترل صحت عملکرد اتوکلاو
اسپور باسیلوس استناروترموفیلوس داراي این مزیت می باشند که می توان آنهـا انکوبـه را نمـود و نتـایج مـوردنظر را بدسـت       ویالهاي حاوي 

 .ویالها حاوي یک صفحه اسپوربا سیلوس استنارو ترموفیلوس می باشد.آورد
 PHمایع براي رشد و انـدیکاتور کنتـرل   جنس این ویالها از پلاستیک است داخل ویال پلاستیکی یک آمپول شیشه اي حاوي محیط کشت 

ایـن تسـت   .سرپوش این ویال پلاستیکی به شکلی طراحی شده که نفوذ اشباع و یا گاز فرم آلدئید به سهولت صـورت مـی گیـرد   .وجود دارد 
  .براي روش استیلیزاسیون،طریق اشباع بخار آب یا فرمالدئید انجام پذیرفته است

 10سیکل کامل را طی نمـوده و حـداقل    ) معمولا نزدیک لوله تخلیه (ر نقطه کور دستگاه قرار دهید تست اسپور را د: محل قرارگیري -1
  .دقیقه به منظور خشک شدن تست صبر کنید

ابتدا سرپوش هر ویال را فشار داده تا بسته شود پس از آن با فشار آوردن به بدنه ویال شیشه اي داخـل آن را شکسـته تـا     :فعال سازي -2
  با صفحه حاوي اسپور هاي باسیلوس استاروترموفیلوس مخلوط گردد    PHت حاوي اندیکاتور محیط کش



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  2: صفحه 

  آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شودنحوه انجام آزمایش هایی که در  :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  .درجه سانتیگراد انکوبه نمایید 57پس از فعال شدن ویال ها را در دماي  :کشت  -3
ساعت عدم تغییـر رنـگ نشـانگر کـافی بـودن سـیکل استریلیزاسـیون         48ساعت بررسی کنید پس از  24یا  12تستها را هر  :تفسیر  -4

      سرعت تغییر رنگ نشانگر سرعت تکثیر میباشد . میباشد
  غیر استریل بودن =رشد= زرد 

  استریل بودن=عدم رشد )=رنگ اولیه (بنفش  /آبی
 .در دماي اتاق دور از مواد استریل کننده نگهداري شود :نگهداري  -5
  .پس از سپري شدن تاریخ مصرف استفاده نشود :دور اندازي -6

  . دقیقه دور انداخته شود 30پس از اتوکلاو شدن بمدت ) نشان دهنده رشد(کلیه تستهاي مثبت 
  

  ادرار و سایر نمونه هاي بیولوژیک:انجام کشت 

 :روش کشت ادرار

لوپ را کاملا توسط شعله استریل نمائید و یک لوپ پر بصورتی که تحدب آن مشخص باشد برداشته و در : فنی ازمایشگاه پرسنل  - 1
 .محیط هاي مربوطه تلقیح نمائید و سپس توسط همان لوپ استریک نمایید تا کلونی ها کاملا ایزوله شوند

  :سایر نمونه هاي بیولوژیک 

پ استریل در بالاي محیط تلقیح نمایید و در مورد مدفوع از قسمت موکوئیدي بر دارید، سپس توسط سوا: پرسنل فنی ازمایشگاه  - 2
چند لوپ برداشته و جهت ایزوله شدن میکروب با نیدل استریک  CSFو در مورد . توسط لوپ یا نیدل استریل استریک نمائید

 .نمائید 

    تشخیص کوکسی هاي گرم مثبت
 :تشخیص کوکسی هاي گرم مثبت 

  کواگولاز     کوکسی گرم مثبت  کاتالاز مثبت
 
 

 :تست کواگولاز 

تهیـه شـده باشـد ارجـح اسـت  کـه اسـتفاده         EDTAپلاسـماي خرگـوش یـا انسـان کـه بـا       از:پرسنل فنـی ازمایشـگاه   -1
ــد ــه      . کننــ ــا از جملــ ــی باکتریهــ ــط برخــ ــاذب توســ ــت کــ ــنش مثبــ ــاً واکــ ــیتراته بغضــ ــماي ســ در پلاســ

Sterptococcusfaecalis  ایجاد می شود.  
  .از خون هاي تاریخ گذشته بانک خون هم می توان استفاده نمایند :پرسنل فنی ازمایشگاه  -2

 استافیلوککمقاوم

 میکروکک حساس استافیوکوك طلایی+ 

 )µ 04/0(حساسیت به باستیراسین -
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ඟماندا஺ه  ໊ ی  ਔش ୐ وم   ع࢖

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  3: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :بازنگري بعديتاریخ   2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  
 .پلاسماي فریز شده تا دو هفته قابل استفاده است 

ଵپلاسـما کـه بـه نسـبت      cc 5/0در : پرسنل فنی ازمایشـگاه  -3
ହ

بـا سـرم فیزیولـوژي رقیـق شـده اسـت چنـد کـولنی را          
  .درجه سانتی گراد انکوبه کنید  37حل کرده در 

 24ســاعت از نظـر ایجـاد لختـه بررسـی نمــوده و در صـورت منفـی بـوده بعــد از         بعـدازیک  : پرسـنل فنـی ازمایشـگاه    -4
  )ساعت اولیه بهتر است هر نیم ساعت بررسی شود  4در . ( ساعت هم بررسی نمایید 

  )پلاسما را قبلاً با یک سومش کواگولاز مثبت امتحان کنید( 
  :تست کواگولاز اسلاي

ــگاه   -1 ــی ازمایش ــنل فن ــا  پرس ــک ی ــیون      در روي لام ی ــا سوسپانس ــد ت ــل نمایی ــوژي ح ــرم فیزیول ــی را در س دو کلن
ــد از ایــن روش در مــورد آن ســومش   .( یکنــواختی حاصــل شــود  در صــورتی کــه سوسپانســیون یکنــواختی بدســت نیای

  .) نمی توان استفاده کرد
ایجـاد تـوده   . یـک قطـره پلاسـما را بـه کمـک لـوپ بـه سوسپانسـیون افـزوده و بهـم بزنیـد            :پرسنل فنـی ازمایشـگاه    -2

% 95روش اســلایدي در بــیش از . ثانیــه بیــانگر مثبــت بــودن تســت کواگــولاز اســت  5-10هــاي لختــه ماننــد در مــدت 
در صـورتی کـه تسـت کواگـولاز بـا روش اسـلایدي منفـی شـد ، بایـد روش لولـه           . موارد بـا روش لولـه اي مطابقـت دارد    

  .اي تکرار شود 
  

    باکتري نسبت به آنتی بیوتیکها) آنتی بیوگرام(تعیین حساسیت دیسکهاي مورد استفاده در آزمایش 
  

  : از نمونه ادرار جدا شود... و پروتئوس و کلبسیلا و E.COLIدر مواردي که :پرسنل فنی ازمایشگاه  - 1
  نیتروفورانتوئین   - 3    نالیدیکسیک اسید - 2    آمپی سیلین   - 1
  تتراسیکلین  - 6    سفالکسین یا سفالوتین  - 5    کوتریموکسازول   - 4
  سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم  - 10        نورفلوکساسین  - 9      امیکاسین  - 8      جنتامایسین - 7
 
 :در مواردي که استافیلوکوك از نمونه ادرار جدا گردد -:پرسنل فنی ازمایشگاه  -2

 کوتریموکسازول  - 3    نیتروفور انتوئین  - 2    امپی سیلین  - 1

 نور فلوکساسین  - 6      جنتامایسین  - 5  سفالکسین یا سفالتین  - 4

  
  :در مواردي که استرپتوکوك از نمونه ادرار جدا شود -:پرسنل فنی ازمایشگاه  -3
 کوتریموکسازول - 3    نیترو فورانتوئین  - 2    آمپی سیلین  - 1

  نور فلوکساسین  - 6    سفالکسین یا سفالوتین  - 5    تترا سیکلین  - 4



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  4: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  :بیماري زا از مدفوع جدا گرددE-coliدر مواردي که -:پرسنل فنی ازمایشگاه   -4
  فورازولیدن  - 3    سفالکسین یا سفالتین  - 2    کوتریموکسازول  - 1
  تتراسیکلین  - 6      آمیکاسین  - 5    جنتامایسین  - 4
  نورفلوکساسین  - 9    نالیدکسیک اسید  - 8  نورفلوکسازین                 - 7
  
  :در مواردي که شیگلا از مدفوع جدا شود :پرسنل فنی ازمایشگاه  -5

  تتراسیکلین  - 3    کوتریموکسازول  - 2     آمپی سیلین  -1 
  سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم  - 6    نور فلوکسازین  - 5    نالیدکسیک اسید - 4
  
  

  :جدا شوددر مواردي که سالمونلا از مدفوع -:پرسنل فنی ازمایشگاه  - 6
 کلرامفنیکل  - 3    کوتریموکسازول  - 2    آمپی سیلین  - 1

 تامایسین  - 6    سیپرفلوکساسیم -5سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم  - 4

 
  :از سایر نمونه ها جدا شود... ،پروتئوس و  -coli Eدر مواردي که- :پرسنل فنی ازمایشگاه  -7
 سفالکسین یا سفالوتین- 3    کوتریموکسازول  - 2    امپی سیلین  - 1

  تتراسیکلین  - 6      آمیکاسین  - 5    جنتامایسین  - 4
  کاربنسیلین - 9  سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم  - 8    سیپروفلوکساسین  - 7
  
  :پرسنل فنی ازمایشگاه در مواردي که استافیلوکوك از سایر نمونه ها جدا شود  -8
  سفالتین یا سفالکسین  - 3      اگزاسیلین  - G      2پنی سیلین -1 
  جنتامایسین  - 6    کوتریموکسازول  - 5    اریترو ماسین  - 4
  سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم  - 9  وانکومایسین یا کلیندا مایسین  - 8  سیپروفلوکساسین       - 7
  

  :در مواردي که استرپتوکوك از سایر نمونه ها جدا شود -:پرسنل فنی ازمایشگاه   -9
 سفالوتین یا سفالکسین  -3      اریترومایسین  -2  یا آمپی سیلین  Gپنی سلین  - 1
  سیپروفلوکساسینوانکومایسین یا کلیندامایسین یا -6      تتراسیکلین  -5    کوتریموکسازول  -4
  سفوتاکسیم یا سفتی زوکسیم -7

    تهیه نمونه جهت کشت و آنالیز ادرار
به بیمار توصیه می کنندبهتر است نمونه ادرار اول صبح که حداقل هشت ساعت در مثانه مانده :فنی ازمایشگاه وپذیرش    پرسنل .1

 .و تغلیظ شده است مورد آزمایش قرار گیرد ،  در غیر اینصورت از نمونه ادرار راندوم یا تصادفی استفاده می شود 

  



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  5: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

بیوتیک  به بیمار توصیه می کنندبهتر براي آزمایش کشت ادرار حداقل از سه روز قبل نباید آنتی:فنی ازمایشگاه وپذیرش    . .2
 مصرف شده باشد

به بیمار توصیه می کنندبراي آزمایش کشت ادرار باید ظرف مخصوص از آزمایشگاه تحویل گرفته :فنی ازمایشگاه وپذیرش  پرسنل  .3
 .شود 

 .به بیمار توصیه می کنندبهتر حداق حجم نمونه باید ده میلی لیتر باشد :پرسنل  فنی ازمایشگاه وپذیرش  .4

به بیمار توصیه می کنندبانوان قبل از نمونه گیري بهتر است ناحیه ادراري تناسلی را کاملاً با آب :پرسنل فنی ازمایشگاه وپذیرش   .5
و خشک کردن قسمت اول ادرار خود را بیرون ریخته و قسمت میانی را در ظرف و صابون شست و شو داده و پس از آب کشی 

 .مناسبی جمع آوري نمایند وقسمت آخر ادرار خود را نیز دور ریخته شود 

به بیمار توصیه می کننددر مورد آقایان شست و شو با آب تنها کافی است ، مقداري از ادرار را :پرسنل  فنی ازمایشگاه وپذیرش .6
 .ه و بقیه را در ظرف مخصوص بریزید و تا نصف ظرف پر شود دفع کرد

به بیمار توصیه می کننددر نوزادان و کودکان زیر دو سال می توان از کیسه هاي سترون شده :پرسنل فنی ازمایشگاه وپذیرش   .7
دقیقه به مجراي ادرار  45این کیسه نباید بیش از  .مخصوص جمع آوري ادرار که متناسب با جنسیت کودك است استفاده کرد

 .سی سی ادرار در کیسه جمع شد سر آن را تا نمود و سپس به آزمایشگاه انتقال داد 10-15متصل باشد ، وقتی حدود 

ساعت نمونه هاي  2به بیمار توصیه می کنندپس از نمونه گیري باید هر چه سریعتر و حداکثر تا :پرسنل فنی ازمایشگاه وپذیرش .8
 .شت به آزمایشگاه میکروب شناسی انتقال داد ادرار جهت بررسی و ک

     روش تعیین حجم لوپ
براي شمارش کلنی هاي بدست آمده از کشت نمونه هاي بالینی بویژه ادرار به منظور عفونت لازم است از لوپهاي استاندارد با 

 .را گزارش نماید  (CFU/ml)حجم معین استفاده شود و تعداد کلنی هاي موجود در هر میلی لیتر ادرار 

  ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوپ با استفاده از ماده رنگی اوانس بلو 
  .این ماده به صورت تجاري قابل دسترس است و به آسانی در آب حل می شود : پودر اوانس بلو  -1
  ا سمپلر پی پت ی -4لوله آزمایش                   -3آب مقطر                            -2
  کاغذ میلیمتري -6فتومترکالیبره                      -5

  :روش انجام 
 0.2g/100غلظت این محلول . میلی لیتر آب حل نمائید  10از پودر رنگی اوانس بلو را در  20mg: پرسنل فنی ازمایشگاه  -1

  .می باشد 
 20. آب مقطر بریزید  1mlو در لوله هاي باقیمانده  2mlاول لوله آزمایش انتخاب کرده در لوله  6:  پرسنل فنی ازمایشگاه  -2

از لوله اول برداشته و در لوله دوم  1mlلاندا از محلول ذخیره اولیه برداشته در لوله اول ریخته و کاملاً مخلوط نمائید و سپس 
ی لیتر از لوله ششم را برداشته و دور بریزید به بریزید از لوله دوم ، در لوله سوم و این عمل را تا آخر ادامه دهید ، در انتها یک میل

  .موجود در آن بشرح زیر خواهد بود محلول خواهید داشت که رقت نهایی بدست آمده در هر یک و میزان ماده رنگی 6این ترتیب 



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  6: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

  
  . به محض مشاهده یا تغییر قطر سیم لوپ باید آن را تعویض کرد : تعمیرات و نگهداري 

  
 
λ20 0.2از محلول ذخیرهg/100  رقت  

  رنگیمقدار ماده 
  
  
 .بدست آورید  620nmمحلول حاصله را به کمک فتومتر در طول موج  6هر یک از  (OD)میزان جذب نوري : پرسنل فنی ازمایشگاه  -3

  .میلی لیتر آب مقطر بریزید  1و در هر یک ،  لوله آزمایش برداشته 10جهت تعیین حجم لوپ مورد بررسی ، : پرسنل فنی ازمایشگاه  -4
لوپ تحت کنترل را به طور کاملاً عمودي وارد محلول ذخیره اولیه نموده  از محلول رنگی برداشته و در لوله هاي : پرسنل فنی ازمایشگاه  -5

  .از سوزاندن لوپ خودداري نمائید . تا کاملاً خشک شود ،بار تکرار و در فواصل لوپ را روي کاغذ خشک کن قرار دهید  10این کار را . آزمایش فرو برید
  .قرائت نمائید  620nmبعد از مخلوط کردن جذب هر یک از لوله ها را در طول موج 

بر روي کاغذ میلی متري نموداري ترسیم که در آن محور افقی نشانگر رقتهاي تهیه شده و محور عمودي نماینگر جذب : پرسنل فنی ازمایشگاه  - 6
  .وري در هر رقت باشد ن

با قرار دادن میانگین جذب بدست آمده از لوپ کنترلی ، روي محور عمودي می توان ضریب رقت لوپ کنترلی را از  : پرسنل فنی ازمایشگاه  -7
پلیت را در عکس ضریب  روي محور افقی بدست آورد جهت تعیین تعداد کلنی در هر میلی لیتر ادرار ، باید تعداد کلنی هاي بدست آمده از کشت روي

ضرب و  100را در  500عدد باشد باید  500و تعداد کلنی هاي روي پلیت  100/1به طور مثال اگر ضریب رقت لوپ محصول . رقت لوپ ، ضرب کرد 
 .گزارش نمود   CFU/ML501000نتیجه را به صورت 

  هر شش ماه یکبار انجام شود: کنترل کیفی لوپ 
  

     ساختن محیط کشت میکروب
طبق دستورالعمل موجود در روي محیط ها مقدار پودر توسط ترازورا وزن کرده سپس  پودر در : پرسنل فنی ازمایشگاه - 1

 .ارلن ریخته می ریزد 

سپس مقدار آب مقطر توصیه شده را توسط استوانه مدرج به ارلن کم کم اضافه می کنند تا پودر :  پرسنل فنی ازمایشگاه  -2
وي شعله محیط ها را شفاف می کنند ، باید از سرریز شدن آن جلوگیري کرد درب ارلن محکم توسط حل شود ، سپس ر

  .درپوش پارچه اي با چسب کاغذي بسته شود 
  .، اتوکلاو می کنند  120دقیقه در ْ 15سپس محیط ها را طبق دستورالعمل اتوکلاو بمدت َ: پرسنل فنی ازمایشگاه  -3

بجز محیط شکلات در حالت داغ مقدار خون مورد نظر را به آن اضافه می ( را کمی سرد می کنیم  بعد از پایان اتوکلاو محیط
  ).کنیم 

1ml1 پنجمml1 چھارمml1 سومml1 دومml  1دور ریختھ شود  ششم   لولھ اولcc  

5 λ 10 λ 2.5λ 1.25λ 0.625λ 0.3125λ 
1/3200 1/800 1/200 1/100 1/400 1/1600 



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  7: صفحه 

  که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شودنحوه انجام آزمایش هایی  :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

در یک لیترکه از خونهاي تاریخ گذشته بانک خون  50ccوقتی محیط کمی سرد شد خون مورد نظر حدود  Bloodبراي محیط 
  .است به آن اضافه می کنیم سپس در پلیت ها در شرایط استریل در مجاورت شعله پخش می نمائیم 

  
بقیه محلولها را بعد از سرد شدن در مجاورت شعله ، در محیط استریل زیر هود که با ساولن ضدعفونی شده است و پلیت ها 

پلیت ها اضافه می کنیم بعد از پایان ریختن محیط ها توسط شعله ضدعفونی و حباب گیري می شود و  چیده شده است به
 .محیط ها را بعد از بستن درب آنها و سرد شدن در یخچال میکروب نگهداري می شود 

نگهداري می شود ساعت  24به مدت  C ْ37پلیت هاي ساخته شده در  3/0: جهت کنترل کیفی : پرسنل فنی ازمایشگاه  -3
  . در صورت عدم رشد میکروب یا قارچ در روي آن محیط ها استریل می باشد

  مراحل رنگ آمیزي گرم
کلونی لام با آنس استریل برداشته و در آن  1- 2یک قطره سرم فیزیولوژي روي لام ریخته و :پرسنل فنی ازمایشگاه  .1

 .حل نمائید

  . لام راباشعله فیکس کنید:پرسنل فنی ازمایشگاه    .2
  .دقیقه بماند 1کریستال ویوله :پرسنل فنی ازمایشگاه    .3
  . بااب معمولی شستشوشود:پرسنل فنی ازمایشگاه    .4
  .شستشو با آب معمولی انجام شود:پرسنل فنی ازمایشگاه    .5
  ثانیه  20-30بی رنگ کردن با رنگ بر به مدت :پرسنل فنی ازمایشگاه    .6
  شستشو با آب معمولی:پرسنل فنی ازمایشگاه    .7
  .ثانیه روي لام بماند 30سافرانین به مدت :پرسنل فنی ازمایشگاه   .8
  شستشو با آب معمولی :پرسنل فنی ازمایشگاه    .9

 100خشک کردن و مشاهده لام با عدسی :پرسنل فنی ازمایشگاه   .10

  

       Aنمونه گیري از گلو در موارد مشکوك به آنفلوانزاي نوع 
 .نمونه گیري باید قبل از مصرف داروي ضد ویروس صورت بگیرد

ابتدا طبق دستورالعمل کیت حفاظت فردي در مقابله با آنفلوانزا لباس ، ماسک ، عینک و دسـتکش  :پرسنل فنی ازمایشگاه -1

  .بپوشید



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

وم ع࢖ ඟمان دا஺ه  ໊ ی  ਔش ୐  

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  8: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :بعديتاریخ بازنگري   2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

سواب همراه با محیط کشت را برداشته به کمک اپلیکاتور چوبی زبان را فشار داده سواب را کمـی  :پرسنل فنی ازمایشگاه  -2

با بزاق دهان بیمار مرطوب نمائید سپس سواب را به دیواره خلفی حلق وارد کنید جهت بالا رفتن زبان کوچک بیمـار بایـد آه   

  .که سواب به زبان و کام نرم نخورد بگوید،مراقب باشید 

  .تصویر نحوه صحیح گرفتن سواب و همچنین نحوه ثابت نگه داشتن اطفال جهت نمونه گیري ضمیمه می باشد

یخچال یا (c°4نمونه در حرارت . سواب را وارد محیط کشت انتقال نمایید و درب آنرا محکم ببندید :پرسنل فنی ازمایشگاه - 3

cold box (بهداشت جهت انتقال به مرکز استان براي انجام آزمایشات ویروس شناسی تحویل داده شود به مرکز.  

  
  

  بروشورکیت - کتاب کنترل کیفیت درازمایشگاه -جزوات بیوشیمی - روتین بیمارستان  :منابع



  

ی ฮ عا ৎ ه  ૡ ೶য 

ඟمان ໊ ی  ਔش ୐ وم ع࢖   دا஺ه 

ر  ඬࠝ ی  ฮ رت و තअ تان  ণمار ࣓঻)ج ඼بابک) ࠡ ෙ७  

     VH-IS- 56: کدسند
 01:ویرایش 

  9از  9: صفحه 

  نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شود :عنوان دستورالعمل
  18/10/96  :تاریخ بازنگري بعدي  2-18/10/95 :تاریخ و شماره بازنگري  25/10/95:تاریخ آخرین ابلاغ 

محیط هاي کشت -IIهودکلاس  -ویالهاي موردنظر -درجه 37انکوباتور  –پرسنل فنی  –محیط کشتهاي مورد نیاز  :امکانات و تسهیلات
– اب مقطر- فتومتر-پودراوانس بلو -تهیه نمونه راهنما-ظرف کشت ادراري -انتی بیوگرامهاي موردنیاز -دیسک باسی تراسین - انکوباتور–

–عینک –ماسک  مخصوص  -کیت رنگ امیزي -پودرهاي محیط کشت-هود- ظروف شیشه ایی-ترازو-پودر -کاغذمیلیمتري
  محیط کري بلر-دستکش

  ابلاغ کننده  تایید کننده  تهیه کننده

  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی  سمت  نام و نام خانوادگی
  بیمارستانرئیس   دکتر ناصر مرتضی زاده  مسئول فنی آزمایشگاه  دکتر فاطمھ امامی  مسئول آزمایشگاه  مرضیھ رمضانی
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